EMEK SAĞLIK HASTA YATAĞI İMALATÇISI 


Emek sağlık firmamız hasta yatağı imalatında önce bir firmadır. Hasta yataklarının 
üretimini 2005 yılından beri yapmaktayız. Hasta yatağı imalatı dikkat ve önem gerektiren bir 
iştir. Hasta yatakları hastalar için özel üretilmiştir. Hasta yatakları elektrikli kumandalı motor 
ile çalışmaktadır. Hasta yataklarının yan korkulukları ve başlıkları vardır. Bu yan korkuluklar, 
başlıklar ve elektrikli motorlar yurt dışından ithaldir. Diğer tüm parçalarını kendimiz 
üretmekteyiz. Emek sağlık olarak Türkiye’nin her yerin ücretsiz olarak hasta yatağı 
göndennekteyiz. İmalat depomuz İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindedir. 7 gün 24 saat üretim 
merkezimizi görebilirsiniz. Hasta yataklarının birçok modeli bulunmaktadır. İki motorlu hasta 
yatağının baş ve ayak kısmı hareket etmektedir. Yan korkulukları ve başlıkları üç şekilde 
olabilir. Bu şekiller plastik demir ya da alüminyumdur. Ev tipi ahşap hasta yatakları hastane 
için değil ev için idealdir. Ahşap özelliği sayesinde evde kolayca kullanılabilir. İki motoru 
sayesinde baş ve ayak kısmını hareket ettirir. Lazımlıklı hasta karyolası tamamen yatağa bağlı 
ve lavabo ihtiyacını gideremeyen hastalar için üretilmiştir. İki motoru bulunmaktadır. Üç 
motorlu hasta yatağı baş ve ayak kısmını hareket ayrıca yukarı aşağı hareket etmektedir. Yüz 
elli kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Yan korkulukları plastiktir. Dört motorlu hasta 
yatağı en konforlu hasta yatağıdır. Asansör özelliğine sahip tek hasta karyolasıdır. Oldukça 
fazla fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm bu hasta yataklarının üretimi firmamızda yapılmaktadır. 




